


2.5. Зубную щетку можно использовать начиная с 6 лет, дети до 12 лет проходят все процедуры
только в присутствии взрослых. Людям с ограниченными физическими возможностями рекомен-
дуется применять зубную щетку с подстраховкой других лиц или в присутствии медперсонала. 

4) Насадки с двумя вариантами жесткости щетины:
- средней  жесткости  (medium)  предназначены  для  общей  гигиены  (чистки  и  массажа) зубов
и десен;
- жесткие  (hard)  предназначены  для  удаления  сложных  отложений,  полировки зубной эмали
и  чистки протезов. Наиболее  эффективны в сочетании с абразивными пастами (точный подбор
методики желательно проводить в консультации с профильным специалистом - стоматологом).



1) ВХОДНОЕ ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 100 ÷ 240 В, 50 Гц;
2) НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 2,2 ÷ 3,5 Вт;
3) РАСЧЕТНАЯ ЧАСТОТА МЕХАНИЧЕСКИХ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ВИБРАЦИЙ до 48кГц±20%;
4) РАСЧЕТНОЕ КОЛИЧЕСТВО ВРАЩАТЕЛЬНО-ПОСТУПАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ НАСАДКИ В МИНУТУ:
- В РЕЖИМАХ «МЯГКАЯ ЧИСТКА» и «МАССАЖ» до 31000±20%;
- В РЕЖИМЕ «ОБЫЧНАЯ ЧИСТКА» до 42000±20%;
- В РЕЖИМЕ «ОТБЕЛИВАНИЕ» до 48000±20%;
5) КЛАСС ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ: ЩЕТКИ - IPX7; ЗАРЯДНОЙ СТАНЦИИ - IPX4;
6) ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: 6+
7) РАСЧЕТНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ПРИБОРА 2 (ДВА) ГОДА (ИСЧИСЛЯЕТСЯ С ДАТЫ ПРОДАЖИ)

Компания Donfeel (Донфил) использует при разработке своей продукции
оригинальные экологичные решения:
1. Конструкция  комплекта  щетки  предусматривает  замену  (ремонт)
отдельных деталей. Таким образом продляется ресурс и срок службы
(общий износ деталей при этом не должен превышать 70%).
2. Материалы упаковки:
- внешний  картон  подлежит  переработке либо безопасной утилизации;
- внутренний    пластиковый    каркас    подлежит    переработке   вместе
с другими ПЭТ пластиками.
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*ФОТО ПРИВЕДЕНО ДЛЯ ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ. КОМПЛЕКТАЦИЯ НАБОРА НАСАДКАМИ УКАЗАНА В РАЗДЕЛЕ
«КОМПЛЕКТНОСТЬ»  НА  УПАКОВКЕ.

Для удобства насадки выпускаются двух типоразмеров 18 и 22 мм, это позволяет подобрать
насадку под индивидуальные особенности рта.

0,5мм

как  правило  состояние эмали должно улучшиться уже после 1-2 недель использования зубной
щетки HSD-010.  Если  улучшения  не  происходит  или  наоборот появилась желтизна, то следует
выбрать зубную пасту с большей абразивностью (например отбеливающую  или  с  содержанием
соды). После  применения  отбеливающей  пасты  рот рекомендуется  прополоскать  составом
для восстановления зубной эмали, например Donfeel «Уход за зубной эмалью» или
«Для чувствительных зубов и десен».    



Если Вы курите или имеете твердые  пигментные  отложения на зубной эмали, то время чистки
нужно увеличить до 2-х сеансов (4 минуты) до момента приведения эмали к лучшему состоянию. 

8.4. Проверьте, чтобы зарядная станция была подклю-
чена к розетке. Закройте крышку дезинфектора для
включения процесса очистки: УФ-лампа загорится
синим цветом. По прошествии 10 минут цикл очистки
будет окончен и УФ-лампа погаснет.

8.5. После  каждого  7-минутного
цикла  очистки должен следовать
обязательный  30-минутный
перерыв  для  охлаждения
УФ-лампы и деталей.

Рис.9.1.

Гнездо для зарядки
зубной щетки

Гнездо для насадок
с УФ-лампой

Вход micro-USB для зарядки от адаптера

7.10. Время чистки должно быть не менее 2 минут за 1 сеанс. После 2-х минут таймер щетки
сработает и она выключится автоматически. На каждый участок полости рта надо тратить примерно
30 секунд - чтобы напомнить Вам об этом, щетка будет останавливаться на секунду каждый 30-ти
секундный интервал, а затем включаться снова. 

После двух сеансов работы (4 минуты) щетке необходим перерыв 20-30 минут для охлаждения
точных деталей. В противном случае ресурс щетки значительно сократится.

Для полноценной гигиены в комплексе со щеткой используйте и другие 
высококачественные средства марки Donfeel 

ЗУБНЫЕ НИТИ БАЛЬЗАМЫ-ОПОЛАСКИВАТЕЛИ ИРРИГАТОРЫ ПОЛОСТИ РТА

8.1. Появление вредных бактерий и вирусов
в насадке зубной щетки почему-то не воспринима-
ется серьезно, однако, через 1 месяц осеменение
щетинок насадки бактериями, спорами грибков
и пр. возрастает до такой степени, что возможно
появление признаков стоматита и др. воспалений
десны.

Зарядная   станция   зубной   щетки   содержит
полезную  опцию:  УФ-лампу  для  дезинфекции
. 

8.2. Смойте с насадки остатки  зубной пасты  и  встряхните, чтобы  очистить  от  капелек  воды.

насадок. Высокая  эффективность  дезинфекции  (до 99,9%)  против:  кишечной  палочки
(E.Coli),  грибков   (Candida   Ablicans),   стафиллококов,  стрептококов   (H.Simplex и др.)
и сальмонеллеза доказана протоколами испытаний. 

8.3. Поместите насадки в чашу дезинфектора так,
чтобы  щетинки  были  повернуты  в  сторону  УФ-лампы.
На  лампу  не  должна  попадать  вода!  Если  капли
воды попали на лампу - протрите её сухой обезжирен-
ной  тканью  и  не  включайте  до  полного  высыхания. 



Рис.9.3.

Рис.9.2.

9.3. Соедините штекер 2 “микро USB” с разъемом в дорожном футляре,
а штекер 1 с разъемом сетевого адаптера или другого устройства
с шиной USB.  

9.4. Закройте крышку футляра и включите адаптер в сеть. Загорится
индикатор и начнется 10-минутный процесс дезинфекции. По заверше-
нии процесса УФ-лампа автоматически отключится.  

9.5. Оставьте футляр подключенным к электросети до полной зарядки
зубной щетки, аналогично процессу, описанному в п.6.  

9.6. После   зарядки   обязательно   отключайте   футляр   и   адаптер
от электросети.  

9.7. Щетка должна заряжаться в дорожном футляре не более
12 часов, затем обязательный перерыв для охлаждения футляра
не менее 30 минут. Выход футляра из строя из-за перегрева
не является гарантийным случаем.

9.2. Поместите  зубную  щетку  и  насадки  в  футляр, щетина  насадок
должна быть повернута в сторону УФ-лампы. Щетка и насадки должны
храниться в футляре абсолютно сухими! Наличие влаги рано
или поздно приведет к появлению конденсата на контактах и схеме,
что нарушит нормальную работу комплекта. Несоблюдение данной
рекомендации может привести к значительному сокращению срока
службы прибора и нарушению п.12.7  Условий гарантии.

10. УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

После использования зубной пасты между ротором
мотора и корпусом щетки образуются отложения,
содержащие абразивные частицы, едкие вещества,
которые способны разрушать гидроизоляцию щетки,
Необходимо очищать и протирать это место ватным
тампоном, смоченным водой или спиртом. 

Очищая отложения не реже, чем раз в 2 недели, Вы
значительно продлите срок службы своей щетки! 

Рис.10.2

Рис.10.1

10.3. Периодически  очищайте  отсек  с  насадками  от
скопившегося осадка (рис.10.2).



12.1. Поставщик гарантирует нормальную работу комплекта зубной щетки HSD-010 (комплектность
щетки указана на упаковке) в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента покупки при соблюдении
условий эксплуатации и гарантии, перечисленных в данной инструкции. Дата покупки отмечается
в чеке (накладной) и гарантийном талоне. При отсутствии гарантийного талона и документов
на покупку, Поставщик или уполномоченные им организации вправе отказать в ремонте или
замене в связи с невозможностью определить происхождение прибора и фактический срок
его эксплуатации.

12.3. Приобретая зубную щетку помните, что это предмет индивидуальной гигиены, и, согласно
Законодательства, он не подлежит замене или возврату только лишь по причине желания
Покупателя. Поэтому при заключении Договора купли-продажи подразумевается, что Покупатель
полностью ознакомился с инструкцией по эксплуатации, условиями гарантии и не имеет
претензий к внешнему виду, цвету, техническим характеристикам и комплектности зубной щетки.

Расчетный срок службы прибора составляет 2 (два) года (исчисляется с момента покупки).

12.7. Не принимаются претензии по качеству и неисправностям следующих приборов:
- если  год  выпуска  и  номер (при наличии),  указанные  на  корпусе  прибора, имеют расхождения
с  данными  гарантийного талона  и  документами  на  продажу;
- при  нарушении  наименования  (бренда)  Donfeel, порядка  и  места  его нанесения, надписей  на
стикере  внизу  прибора, что не соответствует легальной продукции, на  которую распространяется
гарантия; 
- имеющих внешние и внутренние повреждения, в том числе вызванные небрежной эксплуатацией
(трещины, сколы, царапины, вмятины, оплавления пластика, перегрев из-за повышенной нагрузки,
отсутствие фрагментов корпуса, повреждения кабелей, штекеров, вилок, разъемов и др.).
- со следами самостоятельного ремонта или разборки, нарушением целостности пломб;
- со следами коротких замыканий из-за неправильного подключения;
- со следами наличия воды или коррозии внутри щетки, зарядной станции и футляра;
- с повреждениями насадок и деталей, вызванными небрежной эксплуатацией.

11 12

12.9. По всем вопросам о работе прибора Вы можете обратиться:
- по телефону горячей линии: +7-495-7710576
- по электронной почте: donfeel@bk.ru

12.10. Поставщик оставляет за собой право вносить усовершенствования в конструкцию
и характеристики  прибора  в  процессе  производства, которые могут быть не отражены
в данной инструкции. Внешний вид и цвет прибора могут немного отличаться от изображений,
представленных на упаковке. 

12.12. При наступлении гарантийного случая, Покупатель предоставляет прибор для экспертизы
и ремонта строго в чистом виде. В случае наличия каких-либо загрязнений Поставщик
оставляет за собой право отказать в приемке такого изделия на экспертизу, либо взять
дополнительную плату за чистку по расценкам компании на момент обращения.

Возможна доставка в любую точку мира.

- по телефону горячей линии: +7-495-7710576
- по электронной почте: donfeel@bk.ru
- skype: donfeelm
- в  центральный  офис:  141014, Московская обл., г.Мытищи, ул.В.Волошиной,
д.19/16, офис 207, ООО“Донфил”.
website:  www.donfeel.ru

- в  центральный  сервис:  141014, Московская обл., г.Мытищи, ул.В.Волошиной, д.19/16, офис 207,
ООО“Донфил”
- в компанию, где приобретался прибор.

ДЛЯ ЗАПИСЕЙ


